
Ssz. A külső ellenőrzést végző megnevezése Az ellenőrzés tárgya (címe) Intézkedést igénylő nyilvános megállapítás

1 Országos Atomenergia Hivatal
1 db CT, 1 db C-íves sebészeti átvilágító berendezés és 2 db LINAC 
tervezett sugárvédelmi ellenrőzése

Jogszabálysértésre utaló tény nem került beazonosításra.

2 Országos Atomenergia Hivatal
4 db Sr-90 zárt kalibráló sugárforrás tevékenység megkezdés előtti 
sugárvédelmi ellenőrzése.

Jogszabálysértésre utaló tény nem került beazonosításra.

3 Országos Atomenergia Hivatal
1 db felvételi és 1 db mobil röntgenberendezés tevékenység megkezdés 
előtti sugárvédelmi ellenőrzése.

Jogszabálysértésre utaló tény nem került beazonosításra.

4 Országos Atomenergia Hivatal
3 db röntgenberendezés tevékenység megkezdése előtti és 15 db 
röntgenberendezés tervezett sugárvédelmi ellenőrzése

Jogszabálysértésre utaló tény nem került beazonosításra.

5
Békés Vármegyei Kormányhivatal

Békéscsabai Járási Hivatala
Népegészségügyi Osztály

Negatív szülészeti eseménnyel kapcsolatos védőnői tevékenység 
szakfelügyelete

Intézkedést igénylő megállapítás nem történt.

6
Békés Vármegyei Kormányhivatal

Békéscsabai Járási Hivatala
Népegészségügyi Osztály

Negatív szülészeti eseménnyel kapcsolatos védőnői tevékenység 
szakfelügyelete

Intézkedést igénylő megállapítás nem történt.

7
Békés Vármegyei Kormányhivatal

Gyulai Járási Hivatala
Népegészségügyi Osztály

Negatív szülészeti eseménnyel kapcsolatos védőnői tevékenység 
szakfelügyelete  A védőnői ellátás vizsgálata halvaszületés vagy 
csecsemőhalálozás esetén, a területi védőnő feladatainak teljesülésének 
szakmai felügyeleti ellenőrzéséről (Sarkad 3.számú területi védőnői 
köruet)

Intézkedést igénylő megállapítás nem történt.

8
Békés Vármegyei Kormányhivatal

Orosházi Járási Hivatala
Népegészségügyi Osztály

Tervezett intézeten kívüli szülés esetén a védőnői tevékenység 
megvalósulásának szakfelügyeleti vizsgálata

Intézkedést igénylő megállapítás nem történt.

9 Országos Atomenergia Hivatal
1 db C-íves röntgenberendezés tevékenység megkezdés előtti és 6 db C-
íves röntgenberendezés tervezett sugárvédelmi ellenőrzése.

Jogszabálysértésre utaló tény nem került beazonosításra.
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